
CUIDADOS
A lei federal dos EUA restringe a venda e o uso a médicos ou 
por ordem deles.

A esterilização por radiação gama é realizada nas embalagens 
CleanTouch. Nunca abra a embalagem CleanTouch até pouco 
antes do uso. Não utilize o produto CleanTouch se a 
embalagem externa estiver violada. O efeito da esterilização 
pode ser enfraquecido e o produto pode se tornar não estéril.

AVISOS
Este produto foi projetado para uso único. Não reutilize. A 
reutilização resultará em desempenho abaixo do ideal do 
material de PVA e poderá contaminar o campo cirúrgico.
Não utilize se a data de validade estiver vencida. O uso após 
a data de validade pode resultar em desempenho abaixo do 
ideal do material de PVA e o produto pode se tornar não 
estéril.
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Descrição do Produto
As lanças oculares de PVA CleanTouch são dispositivos 
estéreis e descartáveis, projetados para absorver o excesso 
de fluidos no olho humano.
       MED-LOGICS, Inc.® 
       1627 Enterprise Street, Athens, TX 75751 USA 
       Tel: +1-949-582-3891/ E-mail: info@mlogics.com 

       European Representative 
       E C Rep Ltd, 
       5 Fitzwilliam Square East, Dublin 2, D02 R744, Ireland 
       Tel: +353-89 225-1951/ E-mail: info@ecrep.ie 

       UK Representative 
       Responsible Person Ltd, 
       Summit House, 4-5 Mitchell Street, Edinburgh, EH6 7BD, UK 
       Tel: +44-7543-672-888/ E-mail: info@responsible-Person.co.uk 

Instruções de uso
1. Retire as embalagens de alumínio da bolsa estéril.
2. Retire as lanças da embalagem de alumínio.
3. Adicione material PVA a qualquer excesso de fluido.

O material PVA absorverá o fluido até atingir sua
capacidade máxima.

4. Quando uma lança atingir sua capacidade, descarte-
a e use uma nova.

Condições de armazenamento
As lanças oculares de PVA CleanTouch não exigem condições 
especiais de armazenamento, mas devem ser armazenadas 
em condições normais de armazenamento, o que inclui 
proteção contra umidade, frio extremo (menos de 5 °C) e 
calor excessivo (maior que 40 °C).

Símbolos usados ​​na rotulagem

Número de catálogo

Número do lote

Fabricante

Representante autorizado na UE 

Representante autorizado no Reino Unido

Marcação CE e número de representante autorizado.

Consulte as instruções de uso

Cuidado

Não reutilize

Não utilize se a embalagem estiver danificada

Esterilizado por radiação gama

Para uso por, ou sob a ordem de, um médico

Data de Fabricação: (YYYY-MM) 

Usar por: (YYYY-MM) 
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